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Analiz Amaci
Numuneyi Génderen

Nanolias

LABORATUVARLAR GRUBU

:G21-9366/0/09.08.2021
:Ozel istek
:RUMELI MAYA IMALAT VE TiC. LTD.STi.

NANOLAB OZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI

MUAYENE VE ANALIZ RAPORU

Numune Ambalaiji
Seri - Parti No
Analiz Bas.-Bitis Tarihi

Test
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0566-T

AB-0566-T

G21-9366/0

08-21

:Orjinal

:05.08.2021 - 09.08.2021

BAKIRKOY/ISTANBUL Numunenin Cinsi :MAYA
Numune Adi :$iRDEN PEYNIR MAYASI
Uretim - Son Kul. Tarihi  ;08.2021 - 08.2023 Lot No :01
Sicaklik :4°C Numune Miktari 1500 G
Analiz Sonug Metot/ Cihaz | G.K. (%) | O.B.(x) O.L Ref. Deger D
1-*Sorbik Asit ve Benzoik Asit Tayini®® (mg/kg) | 605,87 I-TIQIII_IE)LI;?I; 159,95 < 12000 U
1-*Sorbik Asit Tayini (mg/kg) Tespit Edilemedi I-':‘F'YII_TZLEKE 5,77 < 12000 U
. . . . NMKL 124
2-*Benzoik Asit Tayini® (mg/kg) 605,87 HPLC-DAD 159,95 5,82 < 12000 U
2-*Kalsiyum®® (mg/kg) 41.458,750 Nll\é}él_"\;gﬁ 95,16 5.804,225 9,434 DY

Deney Laboratuvari olarak faaliyet gsteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gida Danismanlik Cevre Egitim San. ve Tic. Ltd. Sti. , TURKAK' tan AB-0566-T akreditasyon
dosya numarasi ile TS EN ISO / IEC 17025 standartina gore akredite edilmistir.

Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninirhdi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon
Birligi(ILAC) ile karsilikh taninma anlagmasi imzalanmistir.
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8. * isaretli analizler akreditasyon kapsamindadir.
9.0lglim belirsizligi %95 giiven araliginda k=2 kullanilarak hesaplanmistir

10.TGK - Gida Katki Maddeleri Yonetmeligine Gore Degerlendirilmistir. @

11.0lIglim belirsizligi %95 giiven araliinda k=2 kullanilarak hesaplanmistir.

12.Analiz sonucunun kalsiyum klorur cinsinden degeri % 11,5253"dir. (% 4,1458*2,78) @
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Birimi Sorumlusu
e-Imzalidir &

. Bu analiz raporunun higbir bélimd tek basina veya ayri ayri kullanilamaz.
Bu rapor adli-idari islemlerde ve reklam amaciyla kullanilamaz.
Analiz sonuglari yukarida belirtilen numune igin gecerlidir.

Bu rapor, laboratuvarin onayi olmadan ¢ogaltilamaz.

imzasiz ve mihiirsiiz raporlar gegersizdir.

Limit degerlerinin birimleri bulgu birimleriyle aynidir.
Kisaltmalar; D: Degerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Degil. D.Y.: Degerlendirme Yapilamadi. G.K.: Geri Kazanim. O.B: Olgiim Belirsizligi. O.L: Olgiim Limiti.
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Bu belge 5070 sayil Elektronik imza Kanunu uyarinca elektronik olarak imzalanmustir.

Biilent TATLISOZ
Numune Kabul ve
Rapor Diizenleme Birimi
Sorumlusu
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e-imzalidir

NANOLAB LABORATUVAR HizM. KIMYA GIDA DANISMANLIK GEVRE EGITiM SAN. VE TiC. LTD. STi.
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